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АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ОСТРОФОКУСНЫЙ «ПАРДУС-Р» 

 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р» (далее – из-

делие), заводской номер ____________ изготовлен и принят в соответствии с  

требованиями действующей технической документации и признан годным к эксплу-

атации. 

 

Производитель: ООО «Петерконсалт», 430034, Республика Мордовия,  

г.о. Саранск, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, помещ. 36. 

 

Место печати 

 

Дата               

 

ВНИМАНИЕ! 

Настоящий паспорт является гарантийным документом. 

При утере паспорта гарантийный ремонт изделия не производится. 

Работа на изделии допускается только в соответствии с Руководством по  

эксплуатации. 

Изделие является портативным переносным. 

Изделие должно быть размещено на штативе, входящий в комплект. 

При размещении изделия должно быть предусмотрено достаточное  

пространство вокруг изделия (не менее 0,5 м) и обеспечен свободный доступ к  

изделию. 
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а) общий вид изделия; б) изделие, размещенное на штативе. 

Рисунок 1 – Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р» 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для получения диагностических рентгеновских 

изображений человеческого тела: головы, грудной клетки, верхних и нижних 

конечностей, позвоночника. 

Показания к применению: проведение оперативных 

рентгенодиагностических исследований пациентов при общей диагностике в 

больницах, поликлиниках, перинатальных центрах, фельдшерско-акушерских 

пунктах, отделениях скорой неотложной помощи, травматологических и 

педиатрических отделениях, включая обследование пациентов без сознания, а также 

в нестационарных условиях в перечисленных областях медицины. 

Противопоказания: 

Не предназначен для маммографии, рентгеноскопии, томографии и 

ангиографии. 

Побочные эффекты не выявлены. 

Потенциальные пользователи: медицинские работники профильных 

учреждений, врачи, медицинские сестры. К работе с изделием допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и имеющие квалификационную группу не 

ниже II согласно правилам технической эксплуатации и правилам технической 

безопасности, и навыки, необходимые для эксплуатации изделия. 

Изделие является медицинским изделием многократного применения, 

поставляется нестерильным и не подлежит стерилизации. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р». 

Заводской номер _________________________________  

Дата изготовления ________________________________  

Предприятие-изготовитель: ООО «Петерконсалт». 

Средний срок службы изделия – 3 года. 

Условия эксплуатации изделия: Изделие предназначено для эксплуатации в 
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стационарных и нестационарных условиях при температуре от плюс 10 °С до плюс 

35 °С, относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С. 

Изделие должно эксплуатироваться в условиях, где отсутствуют пары кислот и 

щелочей. Освещение – естественное или искусственное – не менее 300 лк. Пол – из 

изолирующих материалов, вентиляция – обменная, приточно-вытяжная. Для 

нормальной работы изделия необходимо избегать мест с сильной вибрацией и 

обеспечивать постоянные температуру и влажность. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование параметра Значения 

Параметры Аппарата рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р» с 

рентгеновской трубкой 

Габаритные размеры, не более 330х200х130 мм 

Масса, не более 2,5 кг 

Генератор рентгеновского излучения (моноблок) 

Диапазон анодного напряжения 55 - 65 кВ 

Шаг установки анодного напряжения 5 кВ 

Номинальный анодный ток 0,15 мА 

Диапазон времени экспозиции 0,1-0,9 с 

Выходная мощность аппарата, не более 10 

Потребляемая мощность аппарата, не более 65 Вт 

Источник рентгеновского излучения 

Источник излучения рентгеновская трубка 

Тип рентгеновской трубки 
БС11 Re или 

аналогичная 

Диаметр фокусного пятна, не более 0,2 мм 

Слой половинного ослабления (СПО) излучения (Алюминиевый 

эквивалент общей фильтрации), не менее  
2,4 мм Аl при 65 кВ 

Метод охлаждения воздушный 

Тип тубуса (центратора) моноблока круглый 

Аккумуляторная батарея 

Способ электропитания 
встроенный 

аккумулятор 

Тип аккумуляторной батареи Li-ion 

Выходное напряжение аккумуляторной батареи 14-16 В 
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Наименование параметра Значения 

Номинальная емкость аккумуляторной батареи 2,2-2,9 А·ч 

Минимальное количество выполняемых снимков на полностью 

заряженном аккумуляторе 
250 шт. 

Сетевое зарядное устройство  

Напряжение питания 100-240 В AC 

Выходное напряжение, макс 19 В DC 

Выходной ток, макс 4,74 А 

Выходная мощность 90 Вт 

Размер зарядного устройства, не менее 145х60х32 мм 

Масса зарядного устройства, макс 0,45 кг 

Панель управления 

Расположения панели управления на корпусе изделия 

Установка параметров экспозиции наличие 

Программы органавтоматики наличие 

Номинальное значение рабочей нагрузки рентгеновского аппарата при 

выполнении 200 снимков в неделю составляет менее 0,5 мА·мин./нед. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р», в составе: 

1 Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р с 

рентгеновской трубкой 

1 шт. 

2 Сетевое зарядное устройство 1 шт. 

3 Штатив с подставкой для аппарата 1 шт. 

4 Кнопка внешнего запуска 1 шт. 

5 Транспортная сумка 1 шт. 

6 Паспорт 1 шт. 

Драгоценных металлов в извлекаемом виде в изделии нет.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской 

номер __________________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями 

действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. 

Начальник ОТК   
 

Место печати 

 

Дата ______________________ 

 

КОНСЕРВАЦИЯ 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской 

номер ______________ подвергнут консервации на _______________ согласно 

требованиям, предусмотренным действующей технической документацией. 

Дата консервации   

Срок консервации   

Консервацию произвел   

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Аппарат рентгенодиагностический острофокусный «ПАРДУС-Р», заводской 

номер ______________ упакован согласно требованиям, предусмотренным 

действующей технической документацией. 

Дата упаковки   

Упаковку произвел   
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

действующей технической документации при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных технической 

документацией. 

Аппарат сопровождается паспортом с отметкой предприятия-изготовителя о 

дате изготовления в соответствии с требованиями настоящих ТУ. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный 

срок эксплуатации – 12 месяцев со дня завершения пуско-наладочных работ. Срок 

завершения пуско-наладочных работ не должен превышать 12 месяцев со дня от-

грузки. При завершении пуско-наладочных работ после 12 месяцев со дня отгрузки 

соответственно сокращается гарантийный срок эксплуатации 

Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается равным гаран-

тийному сроку на изделие.  

Гарантии не распространяются на рентгеновскую трубку после завершения вре-

мени её гарантийной наработки, предусмотренного паспортом предприятия-изгото-

вителя. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

– неправильная эксплуатация, грубое обращение, несанкционированное изме-

нение технических характеристик изделия, несоблюдение инструкции по эксплуата-

ции и технической документации;  

– внесение изменений в конструкцию изделия; 

– механические, термические и другие повреждения, вызванные неправильной 

эксплуатацией, грубым обращением или несчастным случаем; 

– износ расходных частей, например аккумуляторов или защитных покрытий, 

за исключением случаев, когда повреждения вызваны дефектами материалов или из-

готовления; 

– попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. д.; 

– воздействие высоких температур на чувствительные к нагреву части изделия; 
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– подключение изделия к источнику питания с неподходящим диапазоном тока 

и напряжения; 

– несанкционированный ремонт; 

– форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, молния и т. д.). 

Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в 

результате неправильной транспортировки пользователем и перемещением изделия 

в процессе эксплуатации.  

В случае выхода из строя узла изделия в течение гарантийного срока 

изготовитель гарантирует бесплатную замену соответствующего элемента, либо 

ремонт на территории изготовителя. 

Срок службы изделия не менее 3 лет с учетом технического обслуживания. 

Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию изделия или его техническое обслуживание 

осуществляются уполномоченным представителем. 

ВНИМАНИЕ! Период проведения технического обслуживания составляет не 

менее 1 раз в 12 месяцев. Занесение данных в паспорт изделия является 

обязательным. 

Дата выпуска с предприятия изготовителя:          (ММ.ГГГГ) / (___.______) 

Дата ввода в эксплуатацию:             (ММ.ГГГГ) / (___.______) 

Предприятие и фамилия представителя, осуществляющего ввод в 

эксплуатацию              

Изменение сроков службы и хранения, гарантий изготовителя (поставщика) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Данные о проведенном техническом обслуживании 

Наименование 

участка (цеха, 

предприятия) 

Замечания по 

эксплуатации 

Перечень 

проведенных 

мероприятий 

Дата 

осмотра 

Подпись лица, 

проводившего 

осмотр 
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Наименование 

участка (цеха, 

предприятия) 

Замечания по 

эксплуатации 

Перечень 

проведенных 

мероприятий 

Дата 

осмотра 

Подпись лица, 

проводившего 

осмотр 
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Уполномоченный представитель не принимает претензий к качеству изделия 

без приложения настоящего паспорта. 

Рекламация на качество изделия от медицинских учреждений принимается 

только при наличии акта ввода изделия в эксплуатацию с указанием номера и даты 

акта. 

При предъявлении рекламации в обязательном порядке предоставлять 

дефектный акт установленной формы. Акт должен быть подписан лицами, 

участвовавшими в приемке. Лицо, не согласное с содержанием, подписывает его с 

изложением особого мнения. 

Претензии по качеству направляются в течение гарантийного срока эксплуатации в 

письменном виде. Претензии по количеству и качеству, оформленные с нарушением 

действующего законодательства и настоящего раздела, не принимаются. 

Ремонт изделия осуществляется уполномоченным предприятием-изготовителем 

или уполномоченным представителем. 

Для устранения выявленных неисправностей потребитель должен доставить 

изделие на место ремонта. 

В случае преждевременного выхода изделия из строя его следует вместе с 

паспортом возвратить поставщику с указанием следующих сведений: 

Время хранения ______________________________________________________ 

Дата начала эксплуатации______________________________________________ 

Дата выхода из строя__________________________________________________ 

Основные сведения об эксплуатации ____________________________________ 

Наработка в указанном режиме ___________ ч 

Причина снятия с эксплуатации или хранения ____________________________ 

Сведения заполнены __________________________ (дата, подпись) 

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются. 
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Контактная информация по вопросам, возникшими при эксплуатации 

медицинского изделия: 

Информация об уполномоченном представителе  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Техно-мед» (ООО «НПО «Техно-Мед») 

197375, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коломяги, 

Ул. Щербакова, д.27 к.1, литера А, помещение 11-Н, офис 5. 

Тел.: +7 (812) 438-22-69 

e-mail: info@techno-med.pro 

 

Информация о производителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Петерконсалт» (ООО 

«Петерконсалт»)  

430034, Республика Мордовия, г.о. Саранск, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, 

помещ. 36. 

Тел. +7 (812) 946-00-01 

е-mail: peterconsult@mail.ru 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №________________ 

 

АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ОСТРОФОКУСНЫЙ «ПАРДУС-Р» 

Серийный номер изделия  

Рентгеновская трубка   

Продавец  

Адрес фирмы-продавца  

Телефон фирмы-продавца  

Модель  

Дата продажи  

Печать фирмы-продавца  

Подпись представителя  

фирмы-продавца 
 

Печать производителя  

Подпись представителя 

фирмы-производителя 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Наименование изделия  

и обозначение 

Должность, 

фамилия и 

инициалы 

Основание (наименование, номер 

и дата документа) 

Закрепление Открепление 

Аппарат 

рентгенодиагностический 

острофокусный 

«ПАРДУС-Р» 

   

    

    

    

    

 

 

 

  



  

 

17 

 

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА 

 

Наименование предприятия ___________________________________________ 

Начат с № ________"____"____________________20___г. 

Окончен № _______"____"____________________20___г. 

Ответственные за получение, хранение изделия: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№  Приход Расход Прим. 

1 Наименование поставщика 

 

   

2 Номер и дата приходной 

накладной 

   

3 Заводской номер изделия    

4 Кому выдано или 

поставлено изделие 

   

5 Отметка о возврате,  

снимании, утилизации  

с указанием 

подтверждающих 

документов 
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ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ИЗДЕЛИЯ 
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